
 
 
       
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALVA USB 640 Comfort 



 

  2 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 



 

  3 

Innehåll 
 
 
1. Introduktion ....................................................................................................................... 4 

1.1. Innehåll i förpackningen ......................................................................................... 4 

2. Lär känna ALVA USB 640 Comfort............................................................................... 5 
2.1. Beskrivning av ovansidan och framkanten ......................................................... 5 
2.2. Beskrivning av högerkanten .................................................................................. 5 

2.3. Beskrivning av vänsterkanten ............................................................................... 6 
2.4. Knappar .................................................................................................................... 6 

2.4.1. eTouch-knappar..................................................................................................... 6 
2.4.2. Cursor routing-knappar........................................................................................... 6 
2.4.3. Tumknappar .......................................................................................................... 6 

3. Installation ......................................................................................................................... 7 
3.1. Etablera USB-anslutning........................................................................................ 7 
3.2. Installation av skärmläsardrivrutiner .................................................................... 7 

4. Knappfunktioner för Supernova, JAWS och Window Eyes ...................................... 8 
5. Rengöring och skötsel...................................................................................................10 

6. Regelspecifikationer ......................................................................................................11 
7. Garantivi llkor ...................................................................................................................11 
 



 

  4 

 

1. Introduktion 

Grattis till ditt val av ALVA USB 640 Comfort.  
 

ALVA USB 640 Comfort är en lättanvänd punktdisplay med ergonomisk design och bra 
navigationsmöjligheter. 

 
Punktdisplayen är designad efter ”öppen standardfilosofi” och använder mainstream-
teknologi. Detta ger kompatibilitet med de flesta skärmläsarna och operativsystemen 

på marknaden. Kontakta din återförsäljare eller Optelec för uppdaterad information 
om skärmläsare som stödjer ALVA USB Comfort 640 fullt ut. 

 
Om du har några frågor eller förslag om användningen av denna punktdisplay, var god 
kontakta din återförsäljare eller Optelecs huvudkontor med hjälp av 

kontaktinformationen på sista sidan i denna manual. Dina synpunkter uppskattas! Vi 
hoppas du kommer att trivas med att arbeta med din ALVA USB 640 Comfort. 

 
 

1.1. Innehåll i förpackningen  

Förpackningen till ALVA BC 640 Comfort innehåller följande: 
 

– ALVA USB 640 Comfort 
– En lång och en kort USB-kabel 

– Drivrutiner för ALVA USB 640 Comfort till Windows XP, Vista, 7 och 8 

samt dokumentation på CD 
– Denna manual i svartskrift 

 

Om något av dessa föremål saknas i din förpackning, var god kontakta din 
återförsäljare. 
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2. Lär känna ALVA USB 640 Comfort 
Enheten är placerad korrekt framför dig när de 40 punktcellerna sitter placerade vid 

den bortre delen av den flata ovansidan och tumknapparna pekar mot dig.  
 

ALVA USB 640 Comfort har: 
 

1. 40-teckens punktläsrad 

2. eTouch-knappar (vänster sida) för förflyttning av läsraden vänster och höger 

samt skärmläsarfunktioner 

3. eTouch-knappar (höger sida) för förflyttning av läsraden vänster och höger 

samt skärmläsarfunktioner 

4. Tumknapparna för förflyttning av läsraden vänster, höger, upp och ner samt 
återvända till markörpositionen 

5. 40 cursor routing-knappar 

6. Anslutningar mini-USB 

7. Knapp på/av 

 
 

                             

 
  

 
 
 
 
 
           

                    

 

2.1. Beskrivning av ovansidan och framkanten 

ALVA BC 640 Comfort har en läsrad med 40 punktceller vid den bakre delen av 
ovansidan. Framför punktcellerna finns en rad med små knappar, så kallade cursor 

routing-knappar. Varje punktcell har en egen cursor routing-knapp som kan 
användas till flera funktioner. På vänster och höger sida om punktraden sitter två 
knappgrupper. Dessa kallas eTouch-knappar och kan användas för att förflytta 

punktraden till vänster och höger samt andra skärmläsarfunktioner.  
 

 

2.2. Beskrivning av högerkanten 

Strömknappen sitter på höger sida av punktdisplayen. Punktdisplayen startar när den 
rektangulära knappen trycks in. När punktdisplayen startar hörs en ljudsignal.  
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2.3. Beskrivning av vänsterkanten 

På punktdisplayens vänstra sida sitter två anslutningar. Kontakten närmast framsidan 

är en mini-USB, den närmast bakkanten är en feature-anslutning. Feature-
anslutningen har för närvarande ingen funktion.   
 

2.4. Knappar  

Namnen på knapparna på ALVA BC 640 Comfort finns listade i detta avsnitt och 

kommer att användas i all dokumentation, inklusive din skärmläsardokumentation. 
Detta avsnitt beskriver namnet på knapparna och deras huvudfunktioner som stöds 

av skärmläsaren. Den exakta funktionaliteten är definierad av skärmläsaren. Var god 
se skärmläsarens dokumentation för detaljerad funktionalitet hos ALVA BC 640 
Comfort. 

 

2.4.1. eTouch-knappar 

De två knapparna på varje sida om punktraden kallas för eTouch-knappar. De 

används för förflyttning av läsraden till vänster och höger samt andra punktfunktioner.  
eTouch-knapp 1 - Övre vänstra knappen, markerad med två vertikala linjer 
eTouch-knapp 2 - Nedre vänstra knappen, markerad med en horisontell linje  

eTouch-knapp 3 - Övre högra knappen, markerad med två vertikala linjer 
eTouch-knapp 4 - Nedre högra knappen, markerad med en horisontell linje 

  

2.4.2. Cursor routing-knappar 

Cursor routing-knapparna svarar mot punktcellen precis ovanför varje knapp. Dessa 
används för att flytta markör eller pekare till den motsvarande punktcellen och 

genererar ett vänster eller höger musklick vid den punkten eller för att få extra 
information om innehållet i den specifika punktcellen. 
 

2.4.3. Tumknappar 

På framkanten av punktdisplayen sitter fem knappar placerade, så kallade 
tumknappar. Fyra större knappar sitter symetriskt placerade efter framkanten på 

ALVA USB 640 Comfort. En mindre knapp sitter i mitten på framkanten. Genom att 
trycka på en av de fyra större tumknapparna navigerar du vänster, höger, upp eller 
ner. Genom att trycka på mittenknappen återvänder du till markörpositionen.  
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3. Installation 
I detta avsnitt finns en generell beskrivning av installationsprocessen för 

skärmläsaren JAWS och Dolphin för Windows XP, Windows Vista och Windows 7. 
Var god se dokumentationen för skärmläsaren för instruktioner om hur du ställer in 

punktdisplayen för andra skärmläsare och operativsystem. 
 

3.1. Etablera USB-anslutning 

ALVA BC640 behöver inga speciella USB-drivrutiner. Windows XP, Windows Vista 
och Windows 7 upptäcker automatiskt ALVA USB 640 Comfort och installerar de 

drivrutiner som behövs. Andra versioner av Windows stöds ej.   
 

1. Anslut USB-kablen till ALVA USB 640 Comfort och datorn.  

2. Slå på ALVA BC640. Windows installerar automatiskt drivrutinerna som 

behövs. Vanligtvis kräver detta inga ytterligare handlingar ifrån 
användaren. När anslutningen är etablerad kommer ALVA USB 640 

Comfort att ge ifrån sig en ljudsignal och visa meddelandet ”USB ansluten”. 

 

3.2. Installation av skärmläsardrivrutiner 

1. Sätt in skivan med mjukvara för ALVA USB 640 Comfort som följde med i 
enhetens förpackning i din dators CD-läsare. 

2. Programmet kommer automatiskt att köra igång om autostart-funktionen är 

aktiverad för din CD-läsare.  

Om autostart-funktionen inte har aktiverats, öppna startmenyn i 

Windows och välj ’kör’ samt skriv d:\setup.exe (ändra d till den 

bokstav som din CD-läsare har) och tryck Enter.  

3. Välj “Install screenreader drivers”. 

4. Installationsprogrammet kommer att leda dig genom installationen. 

  Under installationsprocessen kan man välja mellan två olika 
installationstyper: en fullständig och en anpassad installation. Vi 

rekommenderar att du använder alternativet “fullständig”. Alternativet 

“fullständig” installerar samt uppdaterar automatiskt alla nödvändiga 
komponenter. Om du vill installera mjukvaran till ALVA USB 640 

Comfort manuellt kan du välja alternativet ”Anpassad installation”. Detta 

alternativ är endast för avancerade användare. Alternativet “Anpassad 
installation ” kommer att fråga dig vilka komponenter du vill installera. 

För varje komponent du väljer måste du ange korrekt installationsplats.  

5. Installationen kommer automatiskt att söka i ditt system efter installationer 
av JAWS-, Dolphin- och Window Eyes-skärmläsare och kommer att 

installera alla nödvändiga drivrutiner. 

 
Drivrutiner för andra skärmläsare följer med respektive produkter och finns inte på 
CD:n som följer med ALVA USB 640 Comfort. Var god se dokumentationen för mer 

information om hur du installerar ALVA USB 640 Comfort. 
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4. Knappfunktioner för Supernova, JAWS och 
Window Eyes 

T = Tumknapp 
 

ALVA USB 640 Comfort JAWS Dolphin Supernova / Hal 

eTouch1 Vänster wiz wheel upp Löpande läsning bakåt 

eTouch2 Vänster wiz wheel ner Var är jag 

eTouch3 Höger wiz wheel upp Löpande läsning framåt 

eTouch4 Höger wiz wheel ner Läs statusrad 

eTouch1 + eTouch2 Tryck vänster wiz wheel Början av rad 

eTouch1 + eTouch3 Automatisk förflyttning i 

punktskri ft 

 

eTouch1 + eTouch4 Öka hastighet för 
automatisk förflyttning 

 

eTouch2 + eTouch3 Minska hastighet för 
automatisk förflyttning 

 

eTouch2 + eTouch4 Punkttangenter avbryter 
talet på/av 

 

eTouch3 + eTouch 4 Tryck höger wiz wheel Slutet av raden 

T3 + eTouch1   Växla punkläge Växla fysiskt/logiskt läge 

T3 + eTouch2 Växla PC/JAWS-markör VF, växla till system 

T3 + eTouch3 Punkten flyttar aktiv 

markör på/av 

Växla punktnivå 

T3 + eTouch4 Växla pixlar per mellanslag Utöka mellanrum på/av 

T1 Läsrad vänster Bakåt 

T2 Läsrad upp Rad upp 

T3 Flytta punkten ti ll aktiv 

markör 

Flytta till fokus 

T4 Läsrad ned Rad ned 

T5 Läsrad höger Framåt 

T1 + T2  Överst i fönstret Överst i fönstret 

T1 + T3 Ange punktnivå  

T1 + T4 Ändra markörutseende Markörform 

T1 + T5 Växla tabell-läsning Punktinmatning på/av 

T2 + T4 Växla 6/8 punkter Växla 6/8 punkter 

T2 + T3 Växla Grade 2 på/av Litterär punkt på/av 

T2 + T5 Punktmarkering av Markör på/av 

T3 + T4 Expandera aktuellt ord i 

Grade 2  

 

T3 + T5 Växla punktmarkering Utökad visning på/av 

T4 + T5 Nederst i  fönstret  
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ALVA USB 640 Comfort Window-Eyes 

eTouch1 Hopp punktrad vänster 

eTouch2 Översta raden 

eTouch3 Hopp punktrad höger 

eTouch4 Nedersta raden 

T3 + eTouch1   Växla hoppläge 

T3 + eTouch2 Växla WE/Mus  

T3 + eTouch3 Växla, markörföljning 

T3 + eTouch4 Växla mellanrum 

T1 Hopp punktrad vänster 

T2 Föregående rad 

T3 Tilll fokus 

T4 Nästa punktrad 

T5 Hopp punktrad höger 

T1 + T2  Växla, visa attribut 

T1 + T3 Växla, markörföljning 

T1 + T4 Växla indrag 

T1 + T5 Växla snabbmeddelanden 
att visa 

T2 + T4 Växla, 6 / 8 punkter 

T2 + T3 Växla, förkortad punktskrift 
eller fulltext 

T2 + T5 Växla, punktföljning 

T4 + T5 Växla attribut att visa 
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5. Rengöring och skötsel 
Tvätta händerna före användning av punktdisplayen. Ta loss USB-kabel före 

rengöring av punktdisplayen. Använd endast torr trasa vid rengöring av punktraden. 
Rengör resten av displayen med lätt fuktad trasa och eventuellt ett milt 

rengöringsmedel, men använd inte frätande eller slipande rengöringsmedel. Låt 
displayen torka ordentligt innan USB-kabel och laddare ansluts. 
  

Pinnarna i punktcellerna slits efter lång tids användning. För att få bästa funktion bör 
de bytas ut så fort de är slitna. Skicka displayen till Polar Print för rekonditionering 

när pinnarna i cellerna är slitna. 
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6. Regelspecifikationer 
Denna utrustning har utvecklat och testats under följande regelverk:  

 
och för Class B digital enhet, i enlighet med del 15. 

 
 

Dessa begränsningar är designade för att ti llhandahålla acceptabelt skydd mot 

skadliga situationer i hushållsinstallationer. Denna utrustning genererar, använder 
och kan stråla ut energi i form av radiovågor samt om den inte är korrekt installerad i 

samförstånd med instruktionerna kan vålla skadliga störningar på 
radiokommunikationer. Emellertid finns inga garantier för att störningar inte kommer 
att uppstå vid en särskild installation. Om denna utrustning skapar skadlig störning på 

radio- eller tv-mottagning, vilket kan bekräftas genom att man slår av och på 
utrustningen, uppmanas användaren att försöka en eller flera av följande åtgärder:  

 Omplacera eller byt riktning på mottagarantennen. 
 Öka avståndet mellan utrustningen och mottagaren. 

 Anslut utrustningen till ett annat eluttag än det som mottagaren är ansluten ti ll. 

 Ta hjälp av återförsäljaren eller en erfaren radio- eller TV-tekniker för hjälp. 
 

Medicinsk utrustning kräver särskilda försiktighetsåtgärder i enlighet med EMC 
(Electro Magnetic Compatibility) och måste installeras enligt föreskrifterna för EMC. 
VARNING: Användning av andra tillbehör, transformatorer och kablar än de som är 

specificerade och sålda av ALVA USB 640 Comforts tillverkare kan resultera i ökad 
strålning och minskad hållbarhet hos ALVA USB 640 Comfort. 

 

7. Garantivillkor 

Optelec garanterar att ALVA USB 640 Comfort är befriad ifrån defekter i material 
samt sammansättning vid leveransen.   
 

Garantin är inte överförbar och gäller ej grupper, flera användare eller verksamheter. 
ALVA USB 640 Comfort är designad för enskilda användare för användning i 

hemmet eller i kontorsmiljö. Optelec förbehåller sig rätten att reparera eller ersätta en 
köpt ALVA USB 640 Comfort med en liknande eller bättre produkt. 
 

Optelec eller någon av dess återförsäljare skall inte i någon situation hållas ansvariga 
för indirekta eller direkt vållade skador. Grundanvändarens ersättningsskydd är 

begränsad till byte av ALVA USB 640 Comfort. Denna garanti är endast giltig när 
enheten får service i inköpslandet samt har alla förseglingar obrutna. För ytterligare 
garantikrav eller service under eller efter garantiperioden, var god kontakta din 

återförsäljare. 
 

Optelec tar inget ansvar för användning av denna enhet på något annat sätt än det 
som beskrivs i denna manual.  
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Polar Print 
Teknisk hjälp och support 
Tel 020-82 69 13 
 

info@polarprint.se 
help@polarprint.se 

 

Region nord 

Huvudkontor, Luleå 
Polar Print 
Box 950 

971 28 LULEÅ 
Tel 0920-20 34 30 

Fax 0920-878 86 
 

Region öst 
Stockholm 

Liljeholmsvägen 30 
117 61 STOCKHOLM 
Tel 08-442 42 70 

Fax 08-442 42 79 
 

Region syd 
Malmö 
Gasverksgatan 2  
211 29 Malmö 
Tel 040-97 17 00 

Fax 040-97 17 71 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

 
Umeå 
Tvistevägen 47C 
907 36 UMEÅ 

Tel 090-13 95 72 
Fax 090-13 94 83 

 

 
Region väst 
Göteborg 

Aminogatan 34 
431 53 MÖLNDAL 
Tel 031-339 99 90 

Fax 031-80 26 52 
 

 

Växjö 

Merkuriusvägen 3 

352 64 Växjö 
Tel 0470 - 390 30 


